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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІКОФАРАДОМЕТР В НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ 
У статті розглянуто питання використання електронного пікофарадометра у навчальному фізичному експе-
рименті. Запропоновано прилад власної конструкції для вимірювання ємності. Розглянуто приклади викорис-
тання приладу при вивченні фізики.  
 
Балістичний метод вимірювання ємності є досить наочним і 
корисним, особливо при введенні поняття “ємність”. Однак він 
потребує значної кількості часу; тому там, де треба встановити 
певні закономірності, він незручний. Останнім часом відчува-
ється тенденція до прямих вимірювань фізичних величин у на-
вчальному лабораторно-демонстраційному експерименті. 
Використовуючи досить поширену мікросхему “Операцій-
ний інтегральний підсилювач К140УД8А”, ми створили чутли-
вий до ємності прилад - пікофарадометр. Досліди, що прово-
дяться з приладом, ефективні і переконливі. Схему пікофара-
дометра подано на рис. 1. Силовий трансформатор типу ТС-12-
1 або ТС-14-2. Діодами VD1 і VD2 здійснюється випрямлення з 
подвоєнням напруги. На стабілотронах VD3 і VD4 отримується стабілізована напруга +9В і -9В, яка використо-
вується для живлення мікросхеми. Тумблери SA3 - SA7 вмикають 5 діапазонів вимірювання ємності: 0...100, 
0...400, 0...1000, 0...4000 і 0...10000 пкф. Діапазон 0...40 пкф працює, коли всі тумблери розімкнені. На передній 
панелі (рис.2) біля відповідних тумблерів вказані числа, що визначають розширення шкали, тобто множники 
1;4;10;40;100 та загальним множником на 100. Прилад градуюють, використовуючи конденсатори відомої єм-
ності. Щоб запобігти впливу ємності підвідних провідників, спочатку приєднують підвідні провідники і змін-
ним резистором R8 прилад встановлюють на нуль, а потім приєднують конденсатор. Прилад працює на прин-
ципі вимірювання середнього струму розряду конденсатора. Діод VD5 здійснює однопівперіодне випрямлення і 
на резисторі R3 отримується однопівперіодна пульсуюча напруга. Стабілотроном VD5 синусоїдальна напруга 
перетворюється в П-подібну. В перший півперіод змінного струму конденсатор CX через діод VD6 заряджаєть-
ся до напруги 9В. У другий півперіод через резистори R4, R3, R5 він розряджається. Середня напруга за період 










































R10 30к R11 20к 
R15 1к 
R13 6,8к 

















SA2 Г  
Рис. 2. Принципова схема пікофарадометра.
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нійною, що дуже важливо при його градуюванні.  
Використання пікофарадометра можливе як і в лабораторному практикумі, так і в демонстраційному експе-




1. Плоский конденсатор. 
Два диски з листового алюмінію радіусом 10 см або прямокутники 10Х20 см закріплюють на ізоляційних 
штативах. Провідники, що йдуть від дисків, приєднують до клем Сх (рис. 3). Вимірюють ємність при різних 
відстанях між дисками і різних площах їх перекриття, з діелектриком і без нього. Роблять відповідні висновки 
про залежність електричної ємності плоского конденсатора від відстані між пластинами, площі перекриття пла-
стин і наявності діелектрика (діелектричної сталої). 
Ця демонстрація дозволяє з мінімальними витратами навчального часу ввести емпіричну формулу для обчи-
слення ємності плоского конденсатора. В залежності від типу класу демонстрація може бути проведена до по-
чатку пояснення нового матеріалу (проблемний урок) або після подання нового матеріалу як закріплення та 
узагальнення знань, одержаних учнями на уроці.       
2. Конденсатор змінної ємності. 
До клем Сх приєднують шкільний демонстраційний конденсатор змінної ємності (рис. 4). Показують, що йо-
го ємність змінюється в межах 50…800 пФ. Під час демонстрації необхідно зупинитися в крайніх положеннях  
(пластини повністю перекриваються, пластини зовсім не перекриваються ), а також звернути увагу учнів (сту-
дентів) на зміну показів приладу в проміжних положеннях конденсатора. Зробити відповідні висновки.  
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Лабораторний практикум 
1. Обчислення та вимірювання ємності плоского конденсатора. 
Учні визначають площу пластин та відстань між ними. Обчислюють ємність. Вимірюють ємність пікофара-


























2. Обчислення та вимірювання ємності конденсатора змінної ємності. 
У радіотехніці широко використовують конденсатори змінної ємності. Зміну ємності найчастіше здійсню-
ють шляхом зміни площі перекриття пластини. 
Учні ознайомлюються з будовою і дією шкільного конденсатора змінної ємності. Вимірюють площу плас-
тини, середню відстань між пластинами, кількість рухомих і нерухомих пластин. На основі цих вимірювань 
обчислюють максимальну ємність. Вимірюють максимальну та мінімальну ємності. Спостерігають зміну ємно-
сті конденсатора при обертанні ротора. Розміщення приладів показано на рис. 4. Результати обчислень і вимі-





































3. Визначення діелектричної проникності скла. 
Діелектричну проникність скла можна визначити, якщо виміряти ємність плоского конденсатора без діелек-
трика (нехай вона дорівнює  С0). Виміряти ємність конденсатора, якщо простір між його обкладками повністю 













де С - ємність конденсатора при наявності діелектрика; d1 - товщина діелектрика; C0 – ємність конденсатора без 
діелектрика (виміряна раніше); d – відстань між пластинами. 




Вимірюють відстань між пластинами конденсатора і товщину діелектрика. Приєднують конденсатор до пі-
кофарадометра і вимірюють ємність. Вводять  діелектрик (листове скло) у простір між пластинами і вимірюють 
ємність. 


























Розглянуті вище роботи лабораторного практикуму і демонстрації доводять методичну правомірність пря-
мих вимірювань ємності. Запропонований нами прилад дає можливість проводити такі вимірювання з достат-
ньою точністю. Використання електронного пікофарадометра у навчальному фізичному експерименті дозволяє 
підвищити ефективність введення та закріплення поняття ємності.  
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